CONSTRUCCION DE BISTURIES PARA LABORATORIO 
por 


ADDALBERTO IBARRA GRASSO 


Si bien se encuentran en la bibliografía algunas notas sobre la 
manera de utilizar trocitos de hojas de afeitar (tipo gillette) para 
la construcción de bisturíes pequeños, los procedimientos hasta aho- 
ra indicados resultan poco prácticos, 








Es lo que me mueve a presentar este tipo, que comencé a cons- 
truir a mediados de 1943, y ha sido usado con buen éxito en varios 
laboratorios, para la disección de moscas, pulgas,y otros insectos 
más pequeños, También ha sido preferido para la disección de ca- 
racoles, y aun para la de lauchas y cobayos, . 

Las hojas pueden hacerse en varias formas y tamaños (ver 
foto), y se cambian con gran facilidad. Pueden hacerse muchas ho- 
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jas en pocos minutos. Total: Máximo filo, máxima economía y gran 
adaptabilidad. 
Se componen de tres partes: Hoja, virola y mango (fig. 1). 


Hoja. — [Para obtenerla se procede básicamente del siguiente 
modo: Con un alicates, cuyos lados internos deben ser lisos, se to- 
ma la hoja de la navajita del modo que se ve en la fig. 2, apoyán- 
dola sobre el índice izquierdo, de manera que éste haga presión 
contra la hoja y alicates. En dicha posición se hace girar el alica- 





tes sobre su eje longitudinal, como para doblar la hoja (o, lo que 
es mejor, se dobla la hoja presionando con el índice, con apoyo del 
pulgar), con lo cual ésta se quebrará en la forma que se ve en la 
fig. 3. ; ' aet) 

Si la hoja es muy gruesa, convendrá apoyarla en el borde de 
una superficie dura, en vez de usar el índice, 

El corte para insertar en el mango, se hace colocando el ali- 
cates tal como se ve en la fig. 3; y se quiebra del modo ya indicado, 
calculando dejar un ancho tal que entre justamente en la virola, 
para que la hojita quede firme. - 

Al poner el alicates en posición para el corte, observar (fig. 
2) que el borde de la hoja pase por la extremidad del alicates, pues 
en ¡otras posiciones casi siempre saldrá rota la punta de la hojita. 
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Es preferible usar un alicates o pinzas que al cerrar apriete pa- 
rejamente, de lo contrario la mayoría de las hojitas se romperán mal. 

En general son más prácticas las hojas gruesas de “gillette” 
pues las del tipo delgado dan hojitas demasiado flexibles. De cada 
hoja pueden obtenerse tres o cuatro hojitas, según se ve en la 
fig. 4. i 


Virola. — Puede tener un diámetro interno de 3 a 6 mm. Co- 
mo no siempre pueden conseguirse cilindros de estos diámetros, es 
práctico utilizar cápsulas del calibre 22 (= 5,5 mm.) “long-rifle”, 
a las cuales se lima la parte del culote. Si se quieren usar hojitas 
más estrechas, la virola no debe pasar de unos 3 mm.: en la fig. 1 
(lo mismo que en el bisturí de la derecha, en la foto): está hecha 
con caño de bronce de dicho calibre, y, al ser tan estrecha, debe 
abrirse y ensancharse su extremidad posterior, para mejor inserción 
en el mango. 


Mango. — He utilizado los mangos de pincelitos en desuso, y 
también lapiceras delgadas, acomodando la virola en la extremidad 
más fina. En dicha extremidad se practica cuidadosamente un cor- 
te recto, para la inserción de la hojita, el cual corte debe quedar 
apretado al colocar la virola. 

Las tres hojitas más estrechas que se ven al final en la foto, 
pueden sujetarse incrustándolas en una gota de lacre colocada en 
un mango “ad hoc”; salvo que se prefiera construir una virolita 
adecuada. i 

El señor Fernando Bourquin, reduce estas hojitas a la zona del 
filo (es decir, a unos 34 mm. de ancho), desgastándolas por su lomo 
con una piedra de relojero, previa' incrustación del filo en un trozo 
de corcho. Dichas hojitas no son tan frágiles como podría suponer- 
se, y le han dado gran resultado en la disección de las larvas de 
microlepidópteros. 


Buenos Aires, 15 de julio de 1951. 


